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Pos: 3 /TD/Überschriften/2. Sicherheit und Umwelt @ 0\mod_1173774719351_206.docx @ 294 @ 1 @ 1  

2 Seguridad y eliminación 
Pos: 4 /TD/Überschriften/2.1 Zu diesem Dokument @ 0\mod_1173775252351_206.docx @ 348 @ 2 @ 1 
 

2.1. Indicaciones sobre este manual 
Pos: 5 /TD/Sicherheit und Umwelt/Zu diesem Dokument/Verwendung/Verwendung (Standard) @ 0\mod_1173775068554_206.docx @ 339 @ 5 @ 1 
 

Uso 
> Lea atentamente este manual y familiarícese con el manejo del 

producto antes de utilizarlo. Preste especial atención a la 
información de seguridad y a las indicaciones de advertencia 
para prevenir lesiones y daños en el producto. 

> Tenga este manual a mano de forma que le resulte fácil 
consultarlo cuando sea necesario.  

> Entregue este manual a posteriores usuarios de este producto. 
Pos: 6 /TD/Sicherheit und Umwelt/Zu diesem Dokument/Symbole und Schreibkonventionen/Tabellenkopf Warnhinweise @ 2\mod_1207645198296_206.docx @ 14337 @ 5 @ 1  

Indicaciones de advertencia 
Tenga siempre en cuenta la información marcada con indicaciones 
y pictogramas de advertencia. Respete las medidas de precaución 
indicadas. 

 

Símbolo  Explicación  
 
Pos: 7 /TD/Sicherheit und Umwelt/Zu diesem Dokument/Symbole und Schreibkonventionen/Warnhinweis WARNUNG @ 2\mod_1207646966234_206.docx @ 14401 @  @ 1 
 

 
ADVERTENCIA Hace referencia a posibles lesiones graves. 

 
Pos: 8 /TD/Sicherheit und Umwelt/Zu diesem Dokument/Symbole und Schreibkonventionen/Warnhinweis ACHTUNG (Produktschaden) @ 2\mod_1207651536812_206.docx @ 14437 @  @ 1 
 

AVISO Hace referencia a situaciones que pueden 
causar daños en el producto 

 
Pos: 9 /TD/Sicherheit und Umwelt/Zu diesem Dokument/Symbole und Schreibkonventionen/Tabellenkopf Symbole und Schreibkonv. @ 2\mod_1207652481703_206.docx @ 14455 @ 5 @ 1 
 

Iconos y convenciones de escritura 
 

Símbolo  Explicación  
 
Pos: 10 /TD/Sicherheit und Umwelt/Zu diesem Dokument/Symbole und Schreibkonventionen/Symbole und Schreibkonv. [Standard_klein] @ 2\mod_1207652632140_206.docx @ 14473 @  @ 1  

 
Indicación: información básica o complementaria. 

 
 

1. ... 
2. ... 

Acción: varios pasos, se debe respetar el orden. 

 
 

> ... Acción: un paso o un paso opcional. 
  

- ... Resultado de una acción. 
 Pos: 11 /TD/Sicherheit und Umwelt/Zu diesem Dokument/Symbole und Schreibkonventionen/Schreibkonv. Menü @ 2\mod_1207655303453_206.docx @ 14491 @  @ 1 
 

Menú Elementos del instrumento, del visualizador del 
instrumento o de la interface del programa. 
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 Pos: 12 /TD/Sicherheit und Umwelt/Zu diesem Dokument/Symbole und Schreibkonventionen/Schreibkonv. [OK] @ 2\mod_1207655489218_206.docx @ 14509 @  @ 1 
 

[OK] Teclas de función del instrumento o botones de la 
interface del programa.  

 Pos: 13 /TD/Sicherheit und Umwelt/Zu diesem Dokument/Symbole und Schreibkonventionen/Schreibkonv. Funktionen/Pfade (...|...) @ 2\mod_1207655781390_206.docx @ 14527 @  @ 1 
 

... | ... Funciones/rutas dentro de un menú. 
 
Pos: 14 /TD/Sicherheit und Umwelt/Zu diesem Dokument/Symbole und Schreibkonventionen/Schreibkonv. Beispielangaben ("...") @ 2\mod_1207656016281_206.docx @ 14545 @  @ 1  

“...” Ejemplos 
 Pos: 15 /TD/Überschriften/2.2 Sicherheit gewährleisten @ 0\mod_1173780783960_206.docx @ 368 @ 2 @ 1 
 

2.2. Garantizar la seguridad 
Pos: 16 /TD/Sicherheit und Umwelt/Sicherheit gewährleisten/Produkt bestimmungsgemäß verwenden @ 0\mod_1173781261848_206.docx @ 388 @  @ 1 
 

> Utilice el producto solamente de forma adecuada y según su 
finalidad de uso observando los parámetros especificados en 
los datos técnicos. No fuerce el instrumento. 

Pos: 17 /TD/Sicherheit und Umwelt/Sicherheit gewährleisten/testo 270/t 270-SYS Gerät bei Beschädigungen nicht in Betrieb nehmen @ 16\mod_1415604180658_206.docx @ 204429 @  @ 1  

> No ponga utilice el instrumento si presenta daños en la caja, el 
alimentador o los cables de alimentación.  

Pos: 18 /TD/Sicherheit und Umwelt/Sicherheit gewährleisten/vor Ort gültige Sicherheitsbestimmungen beachten @ 0\mod_1186997107328_206.docx @ 2300 @  @ 1  

> Recuerde que las instalaciones que se van a medir y el entorno 
de medición pueden entrañar también peligros: al realizar 
mediciones, observe siempre las prescripciones de seguridad 
vigentes en su país. 

Pos: 19 /TD/Sicherheit und Umwelt/Sicherheit gewährleisten/Temperaturangaben auf Sonden/Fühlern @ 0\mod_1175693293070_206.docx @ 612 @  @ 1 
 

> Los datos de temperatura de las sondas se refieren solamente 
al rango de medición de los sensores. No exponga las 
empuñaduras y los cables de alimentación a temperaturas 
superiores a 70 °C (158 °F) si estos componentes no han sido 
expresamente autorizados para el uso a temperaturas 
elevadas. 

Pos: 20 /TD/Sicherheit und Umwelt/Sicherheit gewährleisten/Keine Messung an spannungsführenden Teilen @ 0\mod_1175692564164_206.docx @ 594 @  @ 1 
 

> No realice mediciones por contacto en piezas no aisladas y con 
carga eléctrica. 

Pos: 21 /TD/Sicherheit und Umwelt/Sicherheit gewährleisten/testo 270/Transport und Lagerung @ 2\mod_1206696880578_206.docx @ 13404 @  @ 1 
 

> Para evitar daños en el sensor, transporte y guarde el 
instrumento únicamente en el maletín de aluminio suministrado. 

Pos: 22 /TD/Sicherheit und Umwelt/Sicherheit gewährleisten/Nicht mit Lösungsmitteln lagern @ 0\mod_1175692375179_206.docx @ 585 @  @ 1 
 

> No almacene el producto junto con disolventes. No utilice 
desecantes. 

Pos: 23 /TD/Sicherheit und Umwelt/Sicherheit gewährleisten/Nur beschriebene Wartungsarbeiten durchführen (Vito_Modul) @ 17\mod_1426248562778_206.docx @ 211419 @  @ 1 
 

> Realice únicamente los trabajos de mantenimiento del 
instrumento que vienen descritos en este manual respetando 
siempre los pasos indicados. Utilice solamente repuestos 
originales de Vito AG.  

Pos: 24 /TD/Überschriften/2.3 Umwelt schützen @ 0\mod_1173780843645_206.docx @ 377 @ 2 @ 1 
 

2.3. Protección del medio ambiente 
Pos: 25 /TD/Sicherheit und Umwelt/Umwelt schützen/Produkt entsorgen (Vito Modul) @ 17\mod_1426248004294_206.docx @ 211384 @  @ 1 
 

> Una vez finalizada su vida útil, lleve el producto a un centro de 
reciclaje especial para equipos eléctricos y electrónicos (tenga 
en cuenta las leyes vigentes en su país) o devuelva el producto 
a Vito AG para su eliminación.  
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Atención: su producto está marcado con este 
símbolo. 
Significa que los productos eléctricos y 
electrónicos usados no deberían mezclarse con 
los residuos domésticos generales. Existe un 
sistema de recogida independiente para estos 
productos. 

 
Pos: 26 /TD/Sicherheit und Umwelt/Umwelt schützen/Akkus/Batterien entsorgen @ 0\mod_1175693637007_206.docx @ 621 @  @ 1 
 

> Elimine las baterías defectuosas o agotadas según las 
disposiciones legales vigentes. 

Pos: 27 /TD/--- Seitenwechsel --- @ 0\mod_1173774430601_0.docx @ 285 @  @ 1 
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Pos: 28 /TD/Überschriften/3. Leistungsbeschreibung @ 0\mod_1173774791554_206.docx @ 303 @ 1 @ 1  

3 Especificaciones 
Pos: 29 /TD/Überschriften/3.1 Verwendung @ 0\mod_1176211016437_206.docx @ 697 @ 2 @ 1 
 

3.1. Uso 
Pos: 30 /TD/Leistungsbeschreibung/Verwendung/testo 2xx/Verwendung (testo275-SYS) @ 16\mod_1415605404263_206.docx @ 204465 @  @ 1 
 

El OILTESTER es un práctico instrumento de medición para 
comprobar aceites de fritura con rapidez y está diseñado tanto 
para diestros como para zurdos. 
El valor de TPM (Total Polar Materials, componentes polares 
totales) permite determinar el envejecimiento de los aceites de 
fritura a causa de los efectos del calor. 
Llevar a cabo las siguientes tareas de medición: 
• Mostrar la temperatura del aceite de fritura: 

Indicador para un ajuste correcto de la freidora, comprobación 
de visualizadores de temperatura integrados. 

• Mostrar el valor de TPM: 
Indicador del envejecimiento del aceite de fritura. 

El sensor trabaja de forma capacitiva y determina la proporción 
total de sustancias polares en % como valor de medición. 
No se pueden determinar los ácidos grasos libres, que se utilizan 
sobre todo para evaluar los aceites no usados (ranciedad). 

 

 
La temperatura del aceite de fritura que se debe evaluar 
debe ser como mínimo de 40 °C. La máxima temperatura a 
la que se puede utilizar es de 200 °C. 

  
 
 

 
El sensor y el tubo están diseñados para estar en contacto 
con aceite de freidora durante el tiempo típico de duración 
de una medición de muestreo. Los materiales utilizados en 
estas piezas cumplen con los requisitos relevantes de la 
norma europea EG 1935/2004. 

 
Pos: 31 /TD/Überschriften/3.2 Technische Daten @ 0\mod_1176211088437_206.docx @ 706 @ 2 @ 1  

3.2. Datos técnicos 
Pos: 32 /TD/Leistungsbeschreibung/Technische Daten/Technische Daten (testo275) @ 15\mod_1407394378201_206.docx @ 194170 @  @ 1 
 
 

Características  Valores  
Rango de medición Temperatura:  40.0 ... 200.0 °C /  

    104.0 … 392.0 °F 
TPM: 0 ... 40 % 

Exactitud Temperatura: ±1.5 °C 
TPM1: ±2 % (40.0 ... 190.0 °C / 104...374 °F) 

                                                           
1 típica, respecto a referencia interna, a una temperatura ambiente de 25 °C. 
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Características  Valores  
Resolución Temperatura: 0.1 °C/ 0.1 °F 

TPM: 0.5 % 
Alimentación de 
corriente 

Tipo de pila: 2 pilas micro (tipo AAA) 

Pila (micro AAA) Denominación según IEC: LR03 
Composición química: Zn-MnO2 (alcalina) 

Duración de las 
pilas a 20 °C 

aprox. 25 h de funcionamiento ininterrumpido 
(aprox. 500 mediciones) sin iluminación de 
pantalla 

Temperatura del 
sensor 

PTC 

Sensor de TPM Sensor capacitivo  
Temperatura de 
servicio 

0 ... 50 °C/32...122 °F 

Humedad ambiental 0...90%HR 
Temperatura de 
almacenamiento y 
transporte 

-20 ... 70 °C/-4...158 °F 

Pantalla LCD, 2 líneas, iluminación de pantalla 
Peso  255 g 
Material de la 
carcasa 

Parte superior: ABS 
Parte inferior: ABS-PC fibra de vidrio 10 % 

Dimensiones  aprox. 50 mm x 170 mm x 300 mm 
(anchoxalturaxprofundidad) 

Tiempo de reacción 
TPM 

aprox. 30 s 

Grado de 
protección 

IP 65 

Garantía 24 meses 
Directriz CE 2014/30/UE 

 
Pos: 33 /TD/--- Seitenwechsel --- @ 0\mod_1173774430601_0.docx @ 285 @  @ 1 
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Pos: 34 /TD/Überschriften/4. Produktbeschreibung @ 0\mod_1173774846679_206.docx @ 312 @ 1 @ 1  

4 Descripción del producto 
Pos: 35 /TD/Überschriften/4.1 Übersicht @ 0\mod_1176379946003_206.docx @ 735 @ 2 @ 1 
 

4.1. Visión global  
Pos: 36 /TD/Produktbeschreibung/Übersicht/testo 275/Übersicht (testo275-SYS) @ 16\mod_1415605630995_206.docx @ 204500 @  @ 1 
 

 

 
1 Pantalla 
2 Teclas de manejo 
3 Compartimiento para pilas 
4 Tubo de la sonda 
5 Sensor de calidad de aceite (%TPM) y temperatura 
6 Profundidad mínima de inmersión 
7 Profundidad máxima de inmersión 
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Pos: 37 /TD/Produktbeschreibung/Übersicht/testo 275/Display (testo 275) @ 15\mod_1407397717503_206.docx @ 194241 @ 5 @ 1  

Indicaciones en la pantalla 
 

Visualizaciones Función/característica 

 200 (valor de 
temperatura 
parpadeante 
> 200 °C) 

Se excedió el rango de medición de 
temperatura 

 40 (valor de 
temperatura 
parpadeante 
< 40 °C) 

No se alcanzó el rango de medición de 
temperatura 

Alarm  Indicador de alarma activado 

PIN Modo de configuración bloqueado 

 Carga de la pila 100 % 

 Carga de la pila 66 % 

 Carga de la pila 33 % 

 Carga de la pila < 10 % 

Alarm  Se sobrepasó el valor límite TPM superior 

Alarm  Se sobrepasó el valor límite TPM inferior 

Hold Lecturas retenidas (manual) 
Auto-Hold Lecturas retenidas (automático) 
°C/°F Temperatura en °C o °F 

 
Pos: 38 /TD/Produktbeschreibung/Übersicht/testo 275/wichtige Displaymeldungen (testo 275) @ 15\mod_1407401135429_206.docx @ 194276 @ 5 @ 1 
 

Mensajes en pantalla importantes 
 

Visualización en la 
pantalla  

Explicación 

000 iluminado El instrumento está listo para usar, el sensor 
no se encuentra sumergido en aceite. 

Lectura >190 
parpadea 

La temperatura medida es superior a 190 °C 
(374 °F). La lectura parpadea en el rango de 
190.1 °C (374 °F) a 200 °C (392 °F). 
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 Pos: 39 /TD/Produktbeschreibung/Übersicht/testo 275/Bedientasten (testo 275) @ 15\mod_1407401539747_206.docx @ 194311 @ 5 @ 1 
 

Botones de mando 
 

Teclas Función/característica 

[ ] • Encender/apagar el instrumento 
• Configurar el instrumento 

[Hold] • Retener la lectura manualmente 
• Cambio al modo de medición 
• Configurar el instrumento 

[ ] • on/off; yes/no: Configurar el instrumento 
[ ] • on/off; yes/no: Configurar el instrumento 

 Pos: 40 /TD/Produktbeschreibung/Übersicht/testo 275/Batteriefach (testo 275-SYS) @ 16\mod_1415612957593_206.docx @ 204534 @ 5 @ 1 
 

Compartimiento para pilas  

 
Pos: 41 /TD/Überschriften/4.2 Grundlegende Eigenschaften @ 0\mod_1176380399692_206.docx @ 744 @ 2 @ 1 
 

4.2. Características básicas  
Pos: 42 /TD/Produktbeschreibung/Grundlegende Eigenschaften/testo 270/Stromversorgung @ 2\mod_1206701354953_206.docx @ 13480 @ 5 @ 1 
 

Alimentación 
La alimentación del instrumento se lleva a cabo mediante dos pilas 
tipo AAA. Las pilas están incluidas en la entrega. 

Pos: 43 /TD/--- Seitenwechsel --- @ 0\mod_1173774430601_0.docx @ 285 @  @ 1 
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Pos: 44 /TD/Überschriften/5. Erste Schritte @ 0\mod_1173774895039_206.docx @ 321 @ 1 @ 1  

5 Primeros pasos 
Pos: 45 /TD/Überschriften/5.1 Inbetriebnahme @ 0\mod_1185342823812_206.docx @ 1887 @ 2 @ 1 
 

5.1. Operaciones previas al uso 
Pos: 46 /TD/Erste Schritte/testo 275/Batterien einlegen (testo 275-SYS) @ 16\mod_1415613284358_206.docx @ 204570 @ 5 @ 1 
 

Colocación de las pilas 

ATENCIÓN 

¡Las pilas colocadas incorrectamente pueden dañar el 
instrumento! 
> Al colocar las pilas, respetar la polaridad. 
 

 
 

 
1. Soltar el tornillo del compartimiento de las pilas. 

 
2. Extraer el portapilas. 
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3. Colocar las pilas. Prestar atención a la polaridad. 

 
4. Colocar nuevamente el portapilas en el compartimiento. 
5. Fijar el compartimiento con el tornillo. 
6. Encender el instrumento: Presionar [ ]. 

- Se realiza una comprobación de pantalla: se iluminan todos los 
segmentos. 

- El instrumento cambia al modo de medición. 
- En la pantalla se ilumina 000: el instrumento está listo para usar. 

7. Apagar el instrumento en caso necesario. 
Pos: 47 /TD/Erste Schritte/testo 275/Aufbewahrung @ 15\mod_1407407083273_206.docx @ 194416 @ 5 @ 1  

Para almacenar el instrumento 
Dispositivo para colgar 
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> El colgador integrado se puede utilizar para colgar la unidad de 

un gancho. 
 
Maletín de plástico 
- Para protección contra la suciedad y transporte, el instrumento 

se guarda de forma segura en un maletín de plástico. 
Pos: 48 /TD/Überschriften/5.3 Produkt kennenlernen @ 0\mod_1185342901015_206.docx @ 1896 @ 2 @ 1 
 

5.2. Operaciones básicas 
Pos: 49 /TD/Erste Schritte/testo 275/Gerät ein-/ ausschalten (testo 275) @ 16\mod_1408009443923_206.docx @ 196899 @ 355 @ 1 
 

5.2.1. Encender/apagar el instrumento 
Para encenderlo 
> Pulsar [ ] hasta visualizar en la pantalla los segmentos de 

indicación. 
- Se realiza una comprobación de pantalla: se iluminan todos los 

segmentos. 
- El instrumento cambia al modo de medición y está listo para usar. 

Para apagarlo 
> Mantener pulsado [ ] aprox. 2 s. 
 - La pantalla se oscurece y el instrumento se apaga. 

Pos: 50 /TD/Erste Schritte/testo 275/Überschrift Beschreibung wichtiger Funktionen @ 16\mod_1408002615627_206.docx @ 196759 @ 3 @ 1  

5.2.2. Descripción de la funciones e indicadores más 
importantes 

Pos: 51 /TD/Erste Schritte/testo 275/Alarm-Beleuchtung (testo 275-SYS) @ 16\mod_1421236776643_206.docx @ 206740 @ 4 @ 1 
 

5.2.2.1. Indicador de alarma 
El indicador de alarma muestra con los siguientes colores de 
pantalla el rango del TPM medido: 
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verde Valor TPM < límite inferior 
amarillo El valor TPM se encuentra entre el límite inferior y el 

superior 
rojo Valor TPM > límite superior 

 

Al momento de la entrega, el indicador de alarma está activado. 
Los valores límites de TPM están ajustados como sigue: 

 

Límite inferior 20 % 
Límite superior 24 % 

 

Para activar/desactivar el indicador de alarma, véase Configurar el 
instrumento, página 17. 
Para ajustar los valores límites de TPM, véase Ajustar los valores 
límites de TPM, página 15. 

Pos: 52 /TD/Erste Schritte/testo 275/TPM-Grenzwerte einstellen (testo 275) @ 15\mod_1407409482149_206.docx @ 194522 @ 355 @ 1  

5.2.2.2. Ajustar los valores límites de TPM 

 
Los valores límites de TPM pueden situarse entre 0 % y 
40 %. El valor límite superior (Alarm ) debe ser por lo 
menos un 1 % superior al valor límite inferior (Alarm ). 

 
 

 
 

 
Para aceptar los ajustes del valor límite superior e inferior 
de TPM hay que asegurarse de confirmar la introducción 
del valor límite superior de TPM con [Hold]. 

  

Ajustar el valor límite inferior de TPM 
Requisitos: El aparato se encuentra en el modo de configuración, 
véase Llevar a cabo la configuración, página 18 
1. Alarm  y el valor límite inferior ajustado se visualiza en la pantalla. 
- Si está activado el indicador de alarma: La pantalla se ilumina 

de color amarillo. 
2. Con [ ] o [ ] ajustar el valor límite inferior. 
3. Confirmar con [Hold]. 
- Se acepta el nuevo valor límite inferior. 
- El instrumento cambia al valor límite superior de TPM (Alarm ). 

Ajustar el valor límite superior de TPM 
Requisitos: El aparato se encuentra en el modo de configuración, 
se ajustó el valor límite inferior de TPM y se confirmó con [Hold]. 
1. En la pantalla se visualiza Alarm  y el valor límite inferior 

ajustado. 
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- Si está activado el indicador de alarma: La pantalla se ilumina 
de color rojo. 

2. Con [ ] o [ ] ajustar el valor límite superior. 
3. Confirmar con [Hold]. 
- Se acepta el nuevo valor límite superior. 
> Realizar otros ajustes en el menú de configuración o finalizar 

éste con [ ]. 
Pos: 53 /TD/Erste Schritte/testo 275/Hold-Funktion (testo 275) @ 15\mod_1407409349521_206.docx @ 194487 @ 4 @ 1  

5.2.2.3. Función Hold  
Los valores medidos pueden retenerse manualmente. 
Requisitos: El sensor está sumergido en aceite. 
1. Pulsar brevemente [Hold] (< 1 s). 
- En la pantalla se visualiza Hold. 
- Las lecturas se retienen. 
2.  Para cambiar al modo de medición: Pulsar brevemente [Hold] 

(< 1 s). 
- La función Hold queda desactivada. 
- Se muestran las lecturas actuales. 

Pos: 54 /TD/Erste Schritte/testo 275/Auto-Hold Funktion (testo 275) @ 16\mod_1408003188527_206.docx @ 196829 @ 4 @ 1 
 

5.2.2.4. Función Auto-Hold 
Si la función Auto-Hold está activada, las lecturas son retenidas 
automáticamente por el instrumento al cabo del tiempo de 
adaptación. 
Para activar/desactivar la función Auto-Hold, véase Llevar a cabo la 
configuración, página 18 

Pos: 55 /TD/Erste Schritte/testo 275/Auto off Funktion (testo 275) @ 16\mod_1408003278359_206.docx @ 196864 @ 4 @ 1 
 

5.2.2.5. Función Auto-Off 
Si está activada la función Auto-off, el instrumento se apaga 
automáticamente al cabo de un cierto tiempo 
• si el instrumento se encuentra en el modo de medición: 

apagado automático al acabo de 2 min. 
• si el instrumento se encuentra en el modo de configuración: 

apagado automático al acabo de 10 min. 
Para activar/desactivar la función Auto-Off, véase Configurar el 
instrumento, página 17 

Pos: 56 /TD/Erste Schritte/testo 275/Batteriekapazität (testo 275) @ 16\mod_1408002874610_206.docx @ 196794 @ 4 @ 1 
 

5.2.2.6. Carga de la pila 
Al disminuir la carga de la pila se ilumina el símbolo ( ) en la 
pantalla. Si se parpadea en la pantalla el símbolo de pila vacío 
( ), la carga restante alcanza solamente para aprox. 30 min. 
Si la tensión de las pilas es demasiado baja, el instrumento se 
apaga automáticamente. 
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> Cambiar las pilas, véase Cambio de pilas, página 25 
Pos: 57 /TD/Erste Schritte/testo 275/Gerät konfigurieren (testo 275-SYS) @ 16\mod_1421051860551_206.docx @ 206020 @ 35 @ 1 
 

5.2.3. Configurar el instrumento 
Posibilidades de ajuste en el modo de configuración 

 

Configuraciones Posibilidades de ajuste 
Ajustar los valores límites de 
TPM 
Alarm , Alarm  

Valor límite inferior de TPM 
Alarm  
Valor límite superior de TPM 
Alarm  

Calibrar 
CAL 

no: No calibrar. 
yes:Calibrar. 

Retener las lecturas de forma 
automática Auto-Hold 

on: Las lecturas son retenidas 
automáticamente por el 
instrumento. 
off:  Las lecturas no son 
retenidas automáticamente. 

Apagar automáticamente el 
instrumento Auto-off 

on: El instrumento se apaga 
automáticamente al cabo de 2 o 
10 minutos. 
off: No hay apagado automático. 

Ajustar el indicador de alarma 
Alarm  

on: Indicador de alarma activado 
off: Indicador de alarma 

desactivado 
Ajustar la unidad de temperatura 
°C, °F 

°C o °F 

Bloquear la configuración, 
incluyendo los valores límites de 
TPM  
PIN 

no: No bloquear la 
configuración. 

yes: Bloquear la configuración 

Restablecer 
rst 

no: No restablecer el valor de 
ajuste a la configuración de 
fábrica.  

yes: No restablecer el valor de 
ajuste a la configuración de 
fábrica.  

Versión firmware Se visualizan las versiones de 
firmware de los componentes 
del producto. 
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 Pos: 58 /TD/Erste Schritte/testo 275/Konfiguration durchführen (testo 275-SYS)) @ 16\mod_1421052267594_206.docx @ 206055 @ 5 @ 1 
 

Llevar a cabo la configuración 
Requisitos: El instrumento está apagado. 
1.  Mantener pulsado [Hold] y pulse [ ]. 

- Si está activado el bloqueo del menú de configuración, 
se ilumina PIN. 

> Para desbloquearlo, ajustar las últimas dos cifras del 
número de serie con [ ] o [ ]. 

 
 

 
Si se introduce un PIN equivocado, el instrumento cambia 
al modo de medición. 

 
 

- Si el bloqueo del menú de configuración está desactivado, 
se logra acceder al ajuste de valores límites. 

2. Ajustar los valores límites. 
- Alarm  se ilumina en la pantalla. 
> Ajustar el valor límite inferior (Alarm ): [ ] o [ ] 

y confirmar con [Hold]. 
- Alarm  se ilumina en la pantalla. 
> Ajustar el valor límite superior (Alarm ): [ ] o [ ] 

y confirmar con [Hold]. 
3. Realizar/no realizar la calibración. 

- CAL y no o yes se iluminan en la pantalla. 
> Activar/desactivar la función de calibración/ajuste (no está 

ajustad por defecto): [ ] o [ ] y confirmar con [Hold]. 
- Selección yes: El instrumentos se puede calibrar/ajustar, 
- Selección no: No es posible calibrarlo/ajustarlo 

4. Retener las lecturas de forma automática. 
- Auto-Hold y on o off se iluminan en la pantalla. 
> Encender o apagar Auto-Hold: [ ] o [ ] y confirmar con 

[Hold]. 
5. Apagar automáticamente el instrumento. 

- Auto-off y on o off se iluminan en la pantalla. 
> Encender o apagar Auto-off: [ ] o [ ] y confirmar con 

[Hold]. 
6. Ajustar indicator de alarme 

- Alarm y on o off se iluminan en la pantalla. 
> Encender o apagar indicator de alarme: [ ] o [ ] y 

confirmar con [Hold]. 
7.  Ajustar la unidad de temperatura. 

- °C o °F se ilumina en la pantalla. 
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> Ajustar la unidad de temperatura (°C/°F): [ ] o [ ] 
y confirmar con [Hold]. 

8.  Activar/desactivar PIN. 
- PIN y yes o no se iluminan en la pantalla. 
> Activar o desactivar PIN (yes) (no viene ajustado por defecto). 

9. Restablecer. 
- rst y yes o no se iluminan. 
> Activar o desactivar rst: [ ] o [ ]. 
- Selección yes: Borrar el valor de ajuste; se restablece el 

ajuste de fábrica)  
- Selección no: no hay restablecimiento, se mantiene el valor 

el ajuste). 
Pos: 59 /TD/Erste Schritte/testo 275/Konfiguration verlassen / speichern @ 15\mod_1407412864655_206.docx @ 194662 @ 5 @ 1 
 

Salir anticipadamente del modo de configuración y guardar 
Se puede salir anticipadamente del modo de configuración. 

 
 

 
Durante la operación de ajuste/calibración no se puede 
cancelar el modo de configuración. 

 
 

> Salir anticipadamente del modo de configuración: Mantener 
pulsado [ ] durante aprox. 1 s. 

- Se cancela el modo de configuración. 
- Se adoptan los valores ajustados hasta ese momento y 

confirmados con [Hold]. 
- El instrumento cambia al modo de medición. 

Pos: 60 /TD/Erste Schritte/testo 275/Konfigurationsmodus sperren/entsperren (testo 275) @ 15\mod_1407488193105_206.docx @ 194740 @ 3 @ 1  

5.2.4. Bloquear/desbloquear configuración 
Los valores ajustados en el modo de configuración, incluidos los 
valores límites de TPM, se pueden bloquear o desbloquear. El 
instrumento se entrega con el modo de configuración 
desbloqueado (el PIN está desactivado, no). 
Requisitos: El aparato se encuentra en el modo de configuración. 

> Pulsar [Hold] en el modo de configuración, hasta que en la 
pantalla se iluminen PIN y yes o no. 

Bloquear el modo de configuración 
> Activar PIN: Con [ ] o [ ] seleccionar yes. 
- Se activa PIN y se bloquea el modo de configuración. 
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Como PIN, se ajustan automáticamente las últimas dos 
cifras del número de serie del instrumento (véase etiqueta 
del instrumento). 

 
 

Desbloquear el modo de configuración 
Requisitos: El PIN está activado, y el instrumento se encuentra en 
el modo de configuración. 

Introducir PIN: 
> Seleccionar la primera cifra: [ ] o [ ] y confirmar con 

[Hold]. 
> Seleccionar la segunda cifra: [ ] o [ ] y confirmar con 

[Hold]. 

 
Si se introduce un PIN equivocado, el instrumento cambia 
al modo de medición. 

 
 

- El modo de configuración está habilitado por el período de 
duración de los ajustes a realizar. 

Desactivar PIN: 
> Pulsar [Hold] en el modo de configuración, hasta que en la 

pantalla se iluminen PIN y yes o no. 
> Desactivar PIN: Con [ ] o [ ] seleccionar no. 
- Los ajustes pueden realizarse sin introducir el PIN. 

Pos: 61 /TD/--- Seitenwechsel --- @ 0\mod_1173774430601_0.docx @ 285 @  @ 1 
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Pos: 62 /TD/Überschriften/6. Produkt verwenden @ 0\mod_1173774928554_206.docx @ 330 @ 1 @ 1  

6 Utilización del producto 
Pos: 63 /TD/Produkt verwenden/testo 275/Allgemeine Messhinweise (testo 275-SYS) @ 16\mod_1415613823021_206.docx @ 204605 @ 25555 @ 1 
 

6.1. Indicaciones generales para la medición 
Con el instrumento se pueden efectuar varias mediciones 
sucesivas y sin tiempos de espera. 
¿Qué aceites o grasas de fritura pueden medirse? 
Básicamente pueden medirse todos los aceites y grasas previstos. 
Entre ellos, por ejemplo, los aceites de colza, de soja, de sésamo, 
de palma, de oliva, de semillas de algodón o de cacahuete. 
También pueden medirse grasas de origen animal. En los aceites 
de fritura frescos, el valor porcentual de TPM puede variar en 
varios TPM %, dependiendo del tipo de aceite. 
La vida útil máxima del aceite de fritura no se puede derivar de ello. 
Ejemplo: El aceite de palma fresco tiene mayores valores 
porcentuales de TPM que otros aceites de fritura, pero envejece más 
lentamente. 

Utilización de aditivos 
El instrumento está diseñado para el uso de grasas/aceites puros. Si 
se utilizan aditivos puede haber diferencias. 

Comparación de métodos de laboratorio / OILTESTER 
El aceite de fritura es una mezcla de sustancias de diferentes 
polaridades. Durante el envejecimiento, el porcentaje de 
componentes polares más fuertes aumenta. El método de 
laboratorio cromatografía en columna separa la grasa en un grupo 
polar y otro no polar. El porcentaje de los grupos polares en la 
cantidad total de aceite de fritura investigada se denomina valor 
porcentual de TPM (contenido total de componentes polares). 
El valor porcentual de TPM de la cromatografía en columna puede 
variar ligeramente, dependiendo del ajuste del límite de separación 
entre grupos polares y no polares. 
En función de los tipos de grasa, pueden producirse ligeras 
variaciones de polaridad en ambos grupos (polar/no polar), las que 
no son detectadas por la cromografía. 
El instrumento, por el contrario, registra la polaridad total del aceite 
de fritura, y con ello la polaridad efectiva de ambos grupos (polar y 
no polar). Así, la lectura del instrumento en casos particulares 
puede ser mayor o menos que la de la cromatografía en columna. 
Un ejemplo de ello es la grasa de coco, para el cual el instrumento 
indica valores de TPM mayores que los de la cromatografía en 
columna. Dicha grasa, sin embargo, no es muy adecuada para 
freír, por lo cual se utiliza principalmente para asar. 
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Ácidos grasos libres 
El instrumento mide el porcentaje total de componentes polares en 
la grasa de fritura (TPM %), con el cual es muy posible efectuar 
una evaluación de la carga del aceite debido a la fritura. Para la 
evaluación de la edad de la grasa durante el almacenamiento se 
utilizan en cambio los ácidos grasos libres (AGL). Los AGL no son 
adecuados para detectar cargas térmicas del aceite. Los AGL no 
pueden ser medidos con el instrumento. 

Triglicéridos poliméricos (PTG) 
Cada vez más, se están utilizando también los triglicéridos 
poliméricos para la evaluación del aceite de fritura. Los resultados 
de este método son equiparables en la mayoría de los casos al 
valor porcentual de TPM. 
PTG ≈ % TPM/2 

Pos: 64 /TD/Produkt verwenden/testo 275/Messungen durchführen (testo 275) @ 15\mod_1407494268340_206.docx @ 194922 @ 255 @ 1 
 

6.2. Realizar mediciones 
PRECAUCIÓN 

Evitar el manejo incorrecto de la unidad. 
> No utilice la fuerza! 

  

 ADVERTENCIA 
¡Peligro de quemaduras debido a partes calientes del 
instrumento (sensor y tubo de la sonda)! 
> No tocar con las manos las partes calientes del instrumento. 
> En caso de quemaduras, refrescar de inmediato con agua fría 

la parte del cuerpo afectada y consultar a un médico en caso 
necesario. 

 

 
 

 
Tenga en cuenta las siguientes indicaciones para obtener 
resultados de medición correctos: 
• Retirar del fuego el aceite de fritura y esperar 5 minutos 

hasta que no asciendan más burbujas, antes de realizar 
la medición. 

• Ante la sospecha de errores de medición causados por 
el agua contenida: Repetir la medición al cabo de 5 
minutos (no freír durante ese lapso y mantener el 
aceite/la grada a alta temperatura). Si la nueva lectura 
es inferior, realizar eventualmente una nueva medición 
al cabo de otros 5 minutos, hasta que la lectura se 
estabilice. 
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• No colocar el sensor cerca de piezas metálicas 
(p. ej. cesta de freír, paredes de freidora), ya que éstas 
pueden influir sobre el resultado de la medición. 
Distancia mínima a las piezas metálicas: 1 cm de cada 
lado. 

• Medición en aceite caliente mín. 40 °C, máx. 200 °C. 
• Tener en cuenta las marcas mín. y máx. al sumergir la 

sonda en el aceite. 
• Las “vetas” de temperatura en el aceite pueden 

provocar errores de medición. Mover el instrumento 
dentro de la freidora. 

• Antes de cada medición o al cambiar de una freidora a 
la próxima, se recomienda limpiar el sensor, véase 
Limpiar el sensor, página 25. 

• Apagar las freidoras por inducción durante la medición, 
o tomar una muestra del aceite de fritura, ya que el 
campo electromagnético puede conducir a mediciones 
erróneas. 

• Cambiar el aceite de fritura a partir de aprox. 24 % de 
TPM. En algunos países se aplica otro valor límite. ¡Si 
los valores medidos se ubican por encima de los 
valores límites específicos de un país, el aceite de 
fritura deberá ser reemplazado! 

  

Con la función Auto-Hold activada 
1. Sumergir el sensor en el aceite de fritura. ¡Tener en cuenta la 

profundidad de inmersión! 
- Si la temperatura se sitúa dentro del rango de medición 

admisible (40 ... 200 °C): Auto, así como la lectura y el 
indicador de alarma parpadean (color de la pantalla). 

2. Esperar hasta que en la pantalla se visualice Auto-Hold. 
- Las lecturas son retenidas automáticamente por el instrumento, 

y con el indicador de alarma activado se ilumina el color de la 
pantalla. 

3.  Leer valores registrados. 
4.  Para cambiar al modo de medición: Pulsar brevemente [Hold] 

(< 1 s). 

Con la función Auto-Hold activada 
1. Sumergir el sensor en el aceite de fritura. ¡Tener en cuenta la 

profundidad de inmersión! 
2. Si la temperatura se sitúa dentro del rango de medición 

admisible (40 ... 200 °C): Esperar que transcurra el tiempo de 
adaptación (aprox. 30 s). 
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- Se visualizan las lecturas actuales. 
- La medición finaliza una vez que la indicación de temperatura 

ya no se modifica. 
3. Para retener las lecturas: Pulsar brevemente [Hold] (< 1 s). 
- En la pantalla se visualiza Hold. 
- Las lecturas se retienen. 
4.  Leer valores registrados. 
5.  Para cambiar al modo de medición: Pulsar brevemente [Hold] 

(< 1 s). 
Pos: 65 /TD/Produkt verwenden/testo 275/Funktionstest (testo 275-SYS) @ 16\mod_1421053606853_206.docx @ 206089 @ 2 @ 1 
 

6.3. Test de funcionamiento 
Para un test de funcionamiento sencillo sin ajuste (exactitud  
 +/- 3% TPM2) le recomendamos que al poner en marcha su 
instrumento nuevo realice una medición en aceite de fritura no 
usado a entre 150 y 180 °C.  
Recomendamos realizar el test de funcionamiento cada vez que se 
rellene la freidora con aceite nuevo. 
1. Realizar una medición en aceite de fritura no usado a una 

temperatura de entre 150 y 180 °C (véase Realizar mediciones, 
página 22). 

2. Anotar el valor de medición.  
3. Repetir varias veces los pasos 1 y 2. 
- El valor medio de estos valores de medición representa su 

valor de referencia específico para la comprobación posterior 
del instrumento.  

 

 
Al cambiar el tipo de aceite o el proveedor de aceite se 
debe volver a determinar el valor de referencia. 

 
  

 
Su valor de referencia específico: 
 
___________________________ 

véase  

, página 26 
Pos: 66 /TD/--- Seitenwechsel --- @ 0\mod_1173774430601_0.docx @ 285 @  @ 1 
  

                                                           
2 típico, respecto a referencia interna, a una temperatura ambiente de 25 °C 
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Pos: 67 /TD/Überschriften/7. Produkt instand halten @ 0\mod_1173789831362_206.docx @ 399 @ 1 @ 1  

7 Mantenimiento del producto 
Pos: 68 /TD/Produkt instand halten/testo 275/Batterien wechseln (testo 275) @ 15\mod_1407494908084_206.docx @ 194988 @ 2 @ 1 
 

7.1. Cambio de pilas 
 

 

ATENCIÓN 

¡Las pilas colocadas incorrectamente pueden dañar el 
instrumento! 
> Al colocar las pilas, respetar la polaridad. 
 

 
 

Requisitos: El instrumento está apagado. 
1. Aflojar el tornillo del compartimiento de pilas y abrir éste. 
2. Retirar del soporte las pila agotadas y colocar otras nuevas 

(tipo AAA). 
3. Cerrar el compartimiento y asegurarlo con el tornillo. 

Pos: 69 /TD/Produkt instand halten/testo 270/Sensor reinigen @ 2\mod_1206628000890_206.docx @ 13276 @ 25 @ 1  

7.2. Limpiar el sensor 
  

 PELIGRO 
Peligro de quemaduras debido a partes calientes del 
instrumento (sensor y tubo de sonda). 
> No tocar las partes calientes del instrumento con las manos. 
> Antes de la limpieza, dejar que el instrumento se enfríe 

suficientemente. 
> En caso de quemadura, enfriar la zona afectada de inmediato 

con agua fría y, en caso necesario, acudir a un médico. 
 

 
  

ATENCIÓN 

Posibilidad de daño en el sensor. 
> No retirar restos de aceite fríos del sensor. 
> No utilizar objetos puntiagudos. 
> No utilizar productos de limpieza o disolventes agresivos. 
La manipulación inadecuadag 
> No utilice la fuerza! 
 

 

> Utilizar detergentes suaves, lavavajillas convencionales, agua o 
soluciones jabonosas. 

> Limpiar el sensor únicamente con un paño de papel suave y 
con cuidado o lavarlo bajo agua corriente. 
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> Secar el sensor cuidadosamente con un paño de papel suave. 

En caso de restos de aceite fríos en el sensor 
1. Sumergir el sensor en aceite caliente. 
2. Dejar enfriar el sensor y el tubo de sonda hasta que ya no haya 

peligro de quemaduras. 
3. Limpiar el sensor antes de que los restos de aceite se enfríen. 

Pos: 70 /TD/Produkt instand halten/testo 275/Gehäuse reinigen (testo 275) @ 16\mod_1408017834842_206.docx @ 196934 @ 2 @ 1  

7.3. Limpiar la caja 
Requisitos: El instrumento está apagado. 

 
 

ATENCIÓN 

¡Posibles daños al instrumento! 
> No emplear objetos de bordes filosos. 
> No utilice agentes limpiadores agresivos ni disolventes. 
 

  
 

> Emplear limpiadores domésticos suaves, detergente doméstico 
corriente, agua o soluciones jabonosas. 

> Limpiar la caja con un paño húmedo. 
> Secar la caja. 

Pos: 71 /TD/Produkt instand halten/testo 275/Koffer reinigen (testo 275) @ 16\mod_1413438648965_206.docx @ 203000 @ 2 @ 1  

7.4. Limpiar el maletín de plástico 
 

ATENCIÓN 

¡Posibles daños exteriores e interiores al maletín de plástico! 
> No emplear objetos de bordes filosos. 
> No utilice agentes limpiadores agresivos ni disolventes. 
 

 
 
 

> Emplear limpiadores domésticos suaves, detergente doméstico 
corriente, agua o soluciones jabonosas. 

> Limpiar el maletín con un paño húmedo. 
> Limpiar el maletín con un paño seco. 

Pos: 72 /TD/Produkt instand halten/testo 275/Instandhaltung Gerät kalibrieren/justieren (testo275-SYS) @ 16\mod_1415614742609_206.docx @ 204640 @ 2 @ 1  
 

 
• El sensor está expuesto a elevados saltos de 

temperatura y a las impurezas durante las mediciones. 
Por tal motivo, recomendamos someterlo a una 
comprobación anual por parte del servicio de atención 
al cliente Vito AG. Encontrará más información en 
www.vito.ag. 

• Para mediciones en el marco del concepto de 
aseguramiento de calidad (p. ej. ISO 9001), 
recomendamos la renovación anual de un certificado de 
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calibración (exactitud +/- 2 % TPM ). Encontrará más 
información en www.vito.ag. 

 
Pos: 73 /TD/--- Seitenwechsel --- @ 0\mod_1173774430601_0.docx @ 285 @  @ 1 
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Pos: 74 /TD/Überschriften/8. Tipps und Hilfe @ 0\mod_1173789887985_206.docx @ 408 @ 1 @ 1  

8 Consejos y ayuda 
Pos: 75 /TD/Überschriften/8.1 Fragen und Antworten @ 0\mod_1177402017078_206.docx @ 1095 @ 2 @ 1 
 

8.1. Mensajes de error 
Pos: 76 /TD/Tipps und Hilfe/Fragen und Antworten/Fragen und Antworten (testo275-SYS) @ 16\mod_1415615377299_206.docx @ 204675 @  @ 1 
 

Indicaciones en la 
pantalla 

Posibles causas/solución 

 se ilumina y en la 
pantalla se visualiza la 
temperatura < 40 °C 
parpadeando 

No se alcanzó el límite inferior del 
rango de medición admisible 
> Aumentar la temperatura del 

aceite. 

 se ilumina y en la 
pantalla se visualiza la 
temperatura > 200 °C 
parpadeando 

Se sobrepasó el límite superior del 
rango de medición admisible 
> Disminuir la temperatura del 

aceite. 
El símbolo de las pilas se 
ilumina  

La carga de las pilas es baja (tiempo de 
funcionamiento restante aprox. 2.5 h) 
> Cambiar eventualmente las pilas. 

El símbolo de las pilas 
parpadea  

Pilas descargadas  
(tiempo de funcionamiento restante 
aprox. 1.2 h) 
> Cambiar las pilas. 

Se ilumina 000 El sensor no está sumergido en el 
aceite 
> El instrumento está preparado 

para medir. Sumergir el sensor en 
el aceite. 

Se ilumina PIN  Modo de configuración bloqueado.  
> Desbloquear el modo de 

configuración. 
Se ilumina Err 1 Sensor de TPM averiado 

> Póngase en contacto con Vito AG 
o con su distribuidor oficial. 

Se ilumina Err 2 Sensor de temperatura averiado 
> Póngase en contacto con Vito AG 

o con su distribuidor oficial. 
Se ilumina Err 3 Sensor de TPM y sensor de 

temperatura averiados 
> Póngase en contacto con Vito AG 

o con su distribuidor oficial. 
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Indicaciones en la 
pantalla 

Posibles causas/solución 

Se ilumina Err 4 otro tipo de avería 
> Póngase en contacto con Vito AG 

o con su distribuidor oficial. 
Se ilumina Err 5 La versión de la sonda no es 

compatible 
> Póngase en contacto con Vito AG 

o con su distribuidor oficial. 
Se ilumina ser Cuando se introduce el valor de ajuste 

se produce una desviación del valor 
de TPM de más del 10 % TPM. 
> Recomendamos una inspección 

técnica del instrumento por parte 
del Vito AG. 

 

Si no hemos respondido a su pregunta: Diríjase a su distribuidor 
oficial o Vito AG. Encontrará los datos de contacto en la solapa 
posterior de este documento o en el sitio web www.vito.ag. 

=== Ende der Liste für Textmarke Inhalt === 

 



 

0970 2752 es 03 

 
 
 
 
 
 
 

Vito AG 
 
Eltastrasse 6 
D-78532 Tuttlingen 
 
Fon: 0800 / 3050777 
Fon: +49 (0) 7461 / 96289-0  
Fax: +49 (0) 7461 / 96289-12 
 
info@vito.ag 
www.vito.ag 
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